
POP 31 - LIMPEZA DA AUTOCLAVE 

Objetivo: Realizar limpeza da autoclave. 

Execução: Auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros. 

Material/Equipamento: 

1. EPIs: Gorro, avental impermeável e luvas de borracha; 

2. Balde com água e detergente líquido neutro; 

3. Balde com água; 

4. Pano Úmido; 

5. Pano Seco; 

Procedimento: 

1. Higienizar as mãos; 

2. Desligar o aparelho da tomada; 

3. Esperar o resfriamento completo do aparelho; 

4. Retirar toda água do aparelho; 

5. Vestir EPIs conforme indicação; 

6. Lavar com água e sabão todas as superfícies internas e externas, utilizando 

esponja; 

7. Enxaguar muito bem com pano úmido; 

8. Secar com pano seco; 

9. Higienizar as mãos; 

OBSERVAÇÃO: 

1. Manter o equipamento seco, quando não estiver em uso; 

2. Verificar sempre o nível da água antes de nova autoclavação, trocando a 

água após cada esterilização, diariamente ou sempre que houver necessidade. 

Registro: Registrar em livro ou impresso próprio a data, hora e nome do 

responsável pela limpeza do equipamento. 

 


